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PRECAUCION

Posibilidad de Error en la Lectura de glucosa en la Sangre

UTILICE SOLAMENTE monitores de glucosa y tiras de control que sean

. glucosa especificos. Estos métodos son comunes en los laboratorios clinicos.

Nombre del Paciente Contacte a los productores de monitores de glucosa y de tiras de control de
la glucosa para conocer el método que utilizan.

NO UTILICE monitores de glucosa y tiras de control de glucosa que utilicen
la enzima glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH PQQ) o la
glucosa dioxidorreductasa. Esto podria dar como resultado una lectura
falsamente elevada en el monitor de los pacientes que usen EXTRANEAL
(icodextrina), lo cual podria ocultar una hipoglucemia real o provocar un
diagnostico erréneo de hiperglucemia, causando eventos potencialmente
fatales.

Esta usando EXTRANEAL (Icodextrina 7,5%) para la Para mas informacion, visite www.GlucoseSafety.com o llame a la linea

terapia de didlisis peritoneal.- 000 405 210 025

Baxter BAXTER y EXTRANEAL son marcas registradas de Baxter Internacional Inc.

EXTRANEAL

Importante Informacion de Seguridad sobre EXTRANEAL (Icodextrina)

© Por favor recuerde llevar con usted el Kit de Admision de Paciente a cualquier visita al centro
meédico, ya sea para una consulta o emergencia.

Informe al médico y enfermeros que usted esta utilizando la solucion de didlisis peritoneal EXTRANEAL
(Icodextrina), y que podria requerir el empleo de sistemas de monitoreo glucosa especificos.

El kit contiene informacion adicional relacionada con los monitores de glucosa para el médico y el enfermero

Baxter BAXTER y EXTRANEAL son marcas registradas de Baxter Internacional Inc.



