Informacje dla pracownikdéw placéwki ochrony zdrowia

OSTRZEZENIE
Mozliwos¢ fatszywego odczytu poziomu glukozy w surowicy krwi
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Firma Baxter Healthcare Corporation wysyta do Panhstwa niniejszy wazny komunikat
na temat bezpieczenstwa, dotyczgcy pacjentéw, stosujgcych roztwor EXTRANEAL
(ikodekstryna) do dializy otrzewnowej, ktdérzy mogg wymagac¢ sprawdzenia poziomu
glukozy we krwi przy pomocy glukometrow i paskow testowych.

U pacjentow stosujacych roztwér do dializy otrzewnowej EXTRANEAL
(ilkodekstryna) wyniki pomiaru stezenia glukozy we krwi uzyskiwane przy
pomocy szczegodlnych typow glukometréw badz testow paskowych moga byé
nieprawidiowe.

( Do pomiaru stezenia cukru we krwi nalezy stosowa¢ WYLACZNIE glukometry i paski \
testowe specyficzne dla glukozy. Wykorzystujg one metody powszechnie stosowane
w laboratoriach analitycznych. W celu okreslenia stosowanych metod pomiaru nalezy
skontaktowac sie z producentem glukometréw i paskow testowych. Wiecej informacji,
tacznie z lista kompatybilnych glukometréw, znajduje sie na stronie
\ www.glucosesafety.com. J

Termin ,specyficzne dla glukozy” oznacza glukometry lub testy paskowe, ktére podajg
pomiary dotyczgce wytgcznie glukozy bez uwzgledniania obecnosci maltozy lub
innych cukrow. Stosowanie roztworu EXTRANEAL (ikodekstryna) do dializy
otrzewnowej powoduje podwyzszenie stezenia maltozy we krwi, dlatego przy
pomiarze poziomu glikemii powinny by¢ stosowane jedynie glukometry i testy paskowe
specyficzne dla glukozy.

NIE NALEZY uzywaé glukometréw lub testéw paskowych wykorzystujacych do
pomiaru dehydrogenaze glukoza-pirolochinolinochinon (GDH-PQQ) lub reakcje
barwnikowa oksydoreduktazy glukozy. Ponadto nie nalezy stosowa¢ niektérych,
ale nie wszystkich glukometréow i paskow testowych, w ktérych wykorzystywana
jest metoda oparta na dziataniu dehydrogenazy glukoza-dwunukleotyd flawina-
adenina (GDH-FAD). Wykorzystanie tych metod moze skutkowac fatszywie
zawyzonymi odczytami stezenia glukozy we krwi u pacjentow stosujgcych roztwor
EXTRANEAL (ikodekstryna), w zwigzku z wptywem maltozy. Zafatszowany odczyt
poziomu cukru uznawanego za prawidiowy, zmierzonego tymi glukometrami u
pacjentéw stosujgcych EXTRANEAL (ikodekstryna), moze maskowacé rzeczywistg
hipoglikemie (niski poziom cukru we krwi). W rezultacie tego pacjent lub personel
medyczny ochrony zdrowia moze zaniecha¢ podjecia wiasciwych krokow w celu
normalizacji poziomu glikemii. W wyniku fatszywie zawyzonego odczytu stezenia
glukozy we krwi pacjent moze otrzymac wiekszg dawke insuliny, niz jest to konieczne.
Obie ewentualnosci mogg prowadzi¢ do powstania standw zagrozenia zycia tgcznie z
utratg przytomnosci, $pigczkg, uszkodzeniem ukfadu nerwowego lub prowadzi¢ do
Smierci.



Dodatkowe uwagi dla pacjentéw stosujgcych EXTRANEAL (ikodekstryna):

1.

Przerwanie stosowania roztworu EXTRANEAL (ikodekstryna) nie od razu eliminuje
ryzyko potencjalnego falszywego odczytu glukometrow. Faiszywie podwyzszone
stezenie glukozy moze by¢ wykrywane jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie po
zakonczeniu przyjmowania roztworu EXTRANEAL (ikodekstryna).

W celu okreslenia, ktéra metoda wykorzystywana jest do okreslenia poziomu glikemii,
nalezy zapozna¢ sie z oznakowaniem ZAROWNO glukometréw jak i testéw
paskowych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych metod pomiaru glikemii, nalezy
skontaktowac sie z producentem glukometréw i testow paskowych.

Jesli w Panstwa szpitalu stosowana jest elektroniczna dokumentacja medyczna,
powyzsza informacja dotyczgca mozliwosci nieprawidlowego odczytywania wynikow
pomiaru glikemii przez glukometry i testy paskowe powinna pojawi¢ sie w odpowiednim
polu dostepnym dla wszystkich uzytkownikow.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosze zapozna¢ sie z Charakterystykg
Produktu Leczniczego EXTRANEAL (ikodekstryna) Ilub odwiedzi¢ strone
www.glucosesafety.com.

Mamy nadzieje, ze powyzsze informacje bedg dla Panstwa pomocne. W przypadku
dodatkowych pytan dotyczacych preparatu EXTRANEAL prosimy o kontakt z
przedstawicielem dziatu Renal firmy Baxter.

Dr n.med. Jacek Lange

Sr. Medical Manager Renal Care, Central Europe, South East Europe
Baxter Healthcare, Baxter Polska sp. z o.0.

Baxter i EXTRANEAL sg znakami towarowymi firmy Baxter International Inc.

Data zatwierdzenia: Sierpien 2022
PL-RC21-220003



